
 

 

 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN PHA SƠN 
 
I.  Các thao tác trước và sau khi sử dụng cân : 

1. Trước khi cho cân vào sử dụng ta đặt cân và căn chỉnh cân cho thăng bằng. 

2. Khi bắt đầu bật nguồn sử dụng cân, cần kiểm tra loại bỏ vật lạ khỏi bàn cân rồi mới 

cắm điện.  

3. Chờ số chỉ trên bộ chỉ thị (đầu cân) ổn định ở vị trí điểm “0” mới bắt đầu cho tải lên 

bàn cân (Lưu ý: Chỉ được phép cho tải lên cân khi số chỉ trên bộ chỉ thị đang hiển thị 
số “0” tránh thất thoát khối lượng. Nếu chỉ số trên bàn cân khi bật nguồn không hiển 

thị số “0” người điều hành phải ấn phím “Zero” để đưa số chỉ trên bộ chỉ thị về “0” 

sau khi đã kiểm tra bàn cân đã không tải trước khi bắt đầu cân. 

4. Không cân tải nặng quá mức cân max. 

5. Khi đặt tải lên cân ko quá mạnh. 

6. Lưu ý không để tải quá lâu trên mặt bàn cân sẽ dẫn đến hiện tượng mỏi loadcell. 

7. Hằng ngày luôn kiểm tra bàn cân, không để đá hoặc vật lạ chèn giữa mặt bàn cân và 

hầm cân gây sai số cho cân. 

8. Khi không cân thì không để tải lên mặt sàn cân và tắt điện, rút phích cắm nguồn 

cung cấp cho đầu cân. 

Chú ý: khi cân cộng dồn nhiều mã, không cân quá khối lượng lớn nhất của cân. 
(100kg). 

II. Các phím chức năng. 

Stt Phím Bấm đơn Bấm dài 

01 O/T 

On/off 

Trừ bì của cân Tắt và bật cân. 

02 Factor Lựa chọn công thức theo nhà sản xuất.  

03 Mode 

Enter 

Lựa chọn công thức hoặc phím xác nhận.  

04 Menu Lựa chọn các chế độ cài đặt  

05 Esc Hủy bỏ hoặc quay về mục trước.  

06  Phím tăng giá trị  

07  Phím giảm giá trị  

 



 

 

 
 

CAÙC LOÃI CÔ BAÛN 
   
 
  

BAÙO LOÃI NGUYEÂN NHAÂN GIAÛI PHAÙP 
┌ ─ ─ ─ ┐ Quaù taûi,lôùn hôn 9d so vôùi möùc 

taûi max 
Hạ bớt tải xuống hoặc 

hiệu chuẩn lại cân 

 
└ ─ ─ ─ ┘ 

Thaáp hôn ñieåm zero 5d Laáy ñieåm zero cho caân 

    ┌ ─ no ─ ┐ 
 

└ ─ no ─ ┘ 

Vöôït ngoaøi khoaûng laáy ñieåm 
zero 

Loaïi boû taûi 

─ no ─  Baám sai chức năng  

----------- 
Cân không ổn định Kiểm tra môi trường để 

cân. Tránh rung và gió. 

Thay đổi thống số lọc. 

Err  6 
No Cal 

Cân không chuẩn. Rút giắc nguồn và cắm 

lại. Hiệu chuẩn lại cân. 

Err  53 Loãi EEPROM Thay EEPROM 
 
 

 

 

  


